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IUTA Zertifikat  

Reinigungsleistung eines Raumluftreinigers  
im Partikelgrößenbereich von Viren und exhalierten Tröpfchen 

Kunde    IVOC-X GmbH 

Raumluftreiniger  IVOC-X FX1.000 

Zertifikat/Bericht  UN2-210303-T5599900-038 

Versuchsparameter 

Prüfkammer 29,3 m³ gemäß GB/T 18801-2015 

Prüfaerosole    Kaliumchloridpartikel (KCl), Paraffinöltröpfchen, Zigarettenrauch 

Partikelgrößen  0,12 µm (mittlere Größe von SARS-CoV-2),  

    0,2 – 0,5 µm / 0,5 – 1 µm (typisch für exhalierte Tröpfchen), 

    0,3 – 10 µm (standardisierter Größenbereich nach GB/T 18801-2015) 

Messtechnik DMA (TSI 3080/3081), CPC (TSI 3776),  

OPC (Palas welas 3000), APS (TSI 3321) 

Testergebnisse 

 

Abklingkurven in einer ca. 30 m³ Prüfkammer für drei verschiedene Partikelgrößenbereiche 
(Luftreiniger jeweils nach 30 min eingeschaltet) und resultierende größenabhängige CADR 
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Bad Langensalza, den 24.03.2021 

Protokoll Durchgängigkeitsprüfung Luftfilter für Bakterien 
 
Auftrags-Nr.: A2021000714 
  
Angaben zur Untersuchung  
Beschreibung Durchgängigkeitsprüfung von Bakterien durch Luftfilter  

- Umgebungsluft (je 3-fach) 
- künstlich kontaminierte Luft (je 3-fach) 
- Oberflächentest (nach Durchgängigkeitsprüfung)  

  

Filter IVOC – X 53598347 für IVOC-X® FX1.000 
  

 IX-SF-H14-M5-610x305x150-01 
 

Zeit / Luftvolumen je Test 10 min ≈ 900 l Luft 
 

Verwendete Bakterien Lactobacillus sakei 
 

Abschwemmlösung Caseinpepton-Lecithin-Polysorbat-Bouillon 
Menge Abschwemmlösung 10 ml 
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Auftrags-Nr.:  A2021000714 
 
Beschreibung: 
 
Der zu prüfende Luftfilter wurde an eine Absaugvorrichtung (9l /min) angeschlossen. Zwischen Absaug-
vorrichtung und Luftfilter wurde zur Messung der Durchgängigkeit der Bakterien ein Bakterienfilter ge-
schaltet auf dem sich die Bakterien abscheiden. Für den Test wurden ca. 900 l Luft durch den Filter ge-
zogen.  
 
Als Referenzwert wurde die Umgebungsluft ohne den zu prüfenden Filter gemessen (1). Anschließend 
wurde die Luft definiert künstliche mit Bakterien über Aerosole kontaminiert, dabei erfolgte die Messung 
auch ohne den zu prüfenden Filter (2). Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 dargestellt. 
 
Nach der Referenzmessung wurden die Untersuchungen (3) und (4) mit dem zu prüfenden Luftfilter 
durchgeführt. Zusätzlich wurden die Filteroberflächen der Ein- und Ausstromseite auf mikrobielle Konta-
mination geprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 
 
Ergebnisse Referenzmessung: 
 
Tabelle 1 Ergebnisse Referenzmessung 

Medium 
Keimgehalt (KbE) 
ohne Filter 

Nachweis mikrobielles 
Wachstum ohne Filter 

Umgebungsluft (1) 

20 

17 

nach-
gewiesen 

nach-
gewiesen 

10 
nach-

gewiesen 

20 
nach-

gewiesen 

kontaminierte Luft (2) 

1500 

1416 

nach-
gewiesen 

nach-
gewiesen 

1400 
nach-

gewiesen 

1350 
nach-

gewiesen 

 
In der Umgebungsluft sind im Mittel 17 Bakterien pro 900l Luft bestimmt wurden, ein mikrobielles Wachs-
tum wurde nachgewiesen. In der kontaminierten Luft wurden im Mittel 1416 Bakterien gefunden, ein mik-
robielles Wachstum wurde nachgewiesen. 
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Ergebnisse Durchgängigkeitsprüfung: 
 
Tabelle 2 Ergebnisse Durchgängigkeitsprüfung 

Medium 
Keimgehalt (KbE)  
mit Filter 

Nachweis mikrobielles 
Wachstum mit Filter 

Umgebungsluft (3) 

<10 

<10 

n.n. 

n.n <10 n.n 

<10 n.n 

kontaminierte Luft (4) 

<10 

<10 

n.n. 

n.n <10 n.n 

<10 n.n 

 
Bei der Durchgängigkeitsprüfung konnte weder bei der Umgebungsluft noch bei der kontaminierten Luft 
ein Durchdringen der Bakterien durch den zu prüfenden Filter festgestellt werden. Es konnte kein bakteri-
elles Wachstum in der Ausstromluft festgestellt werden. 
 
Ergebnisse Oberflächentest: 
 
Am Filtermaterial der Einstromseite wurde nach dem Test mit der künstlich kontaminierten Luft eine ge-
ringe Belastung mit dem eingesetztem Bakterium festgestellt. Das Filtermaterial der Ausstromseite wies 
nach dem Test keine bakterielle Verunreinigung auf. 
 
 

Eine Durchgängigkeit des Luftfilters für Bakterien konnte in diesem Versuch nicht fest-
gestellt werden.  
 
 

 
Gregor Böhm 

 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 
Ohne schriftliche Genehmigung der Untersuchungseinrichtung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise kopiert werden. 
 
KbE Koloniebildende  
< kleiner als nebenstehende Nachweisgrenze 
n.n. nicht nachgewiesen 
 
 

 

 






